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DANA	
  Inserter	
  ST	
  (Zavádzač	
  DANA	
  ST)	
  

	
   	
   	
  
	
  
Zavádzač	
  nesmie	
  byť	
  nikdy	
  namierený	
  proti	
  tvári	
  alebo	
  inému	
  než	
  odporúčanému	
  miestu	
  
vpichu.	
  
	
  
Jak	
  zavádzač	
  používať…	
  

	
  
1. Stlačte	
   držiak	
   kanyly	
   proti	
   rukoväti.	
   V	
   okamžiku,	
   kedy	
   budete	
   počuť	
   “kliknutie”,	
  

posuňte	
  tlačidlo	
  bezpečnostného	
  zámku	
  do	
  polohy	
  zamknuté.	
  

	
  
2. Rozbaľte	
  infúzny	
  set	
  Soft-­‐Release	
  ST.	
  

Chyťte	
  kryt	
  ihly	
  a	
  vložte	
  Soft-­‐Release	
  ST	
  do	
  držiaku	
  kanyly.	
  
Kryt	
  ihly	
  potom	
  odstráňte.	
  

	
  



3. Odlepte	
   krytie	
   hornej	
   náplaste	
   kanyly	
   Soft-­‐Release	
   ST	
   a	
   položte	
   zavádzač	
   na	
  
požadované	
  miesto	
   zavedenia	
   setu.	
  Dodržte	
  požadovaný	
  uhol	
   zavedený	
   (odporúča	
  
sa	
   15°	
   až	
   30°).	
   Odomknite	
   bezpečnostný	
   zámok	
   a	
   následne	
   pre	
   zavedenie	
   kanyly	
  
stlačte	
  aplikačné	
  tlačidlo.	
  

	
  
4. Pritlačte	
   (hornú)	
   náplasť	
   kanyly	
   Soft	
   Release	
   ST	
   na	
   kožu	
   a	
   odstráňte	
   zavádzač.	
  

Následne	
  vyberte	
  zavádzaciu	
  ihlu.	
  

	
  
5. Zľahka	
  pridvihnite	
   kanylu	
  a	
  odlepte	
   krytie	
   spodnej	
  náplasti	
   kanyly	
   Soft-­‐Release	
  ST.	
   	
  

Upevňovaciu	
  náplasť	
  potom	
  pevne	
  pritlačte	
  na	
  kožu.	
  
	
  


