
Kedy a Ako Kalibrovať
    1x za deň (v deň zavedenia senzora 2x)

Deň1 Od 3 DňaDeň 2

Prvá kalibrácia 

približne po 45 mi-

nútach od zavedenia 

senzora

Tretia kalibrácia 

24 hodín od zavedenia-

senzora

Nasledujúice 

kalibrácie: 

24 hodín od  

predošlej kalibrácie

Kedy Kalibrovať ?

Druhá kalibrácia 

6 hodín od zavedenia

 Dôležité:

Po druhej kalibrácií môžete nasledné kalibráciu vykonať aj skôr, ak chcete  posunúť čas kalibrácie nasledujúcich  

dní na vhodnejší. Napríklad, ak nasledujúca kalibrácie je naplánovaná na 23:00 môžete urobiť kalibráciu  

vo vhdnejší čas o 19:00 . V takom prípade budete vykonávať kalibrácie nasledujúce dni vždy o 19:00 

(24 hodín neskôr). 

• Hodnota glykémia nameraná glukomerom nesmie byť staršia ako 5 minút.

• Nameraná glykémia musí byť v rozmedzí 3.9- 13.9 mmol/l.

• Glykémia je stabilná (horizontálna trendová šípka) alebo pomaly sa meniaca 

(mierna šípka).

Kritéria pre kalibráciu:

6 h 24 h 24 h45 min



Alebo môžete nameranú hodnotu vložiť manuálne :

Kliknutím na ikonu .NEW READING

Kliknite na . HOME
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Detailnejšie informácie nájdete v priloženej príručke pre používateľa GlucoMen® Day CGM User Guide.
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4 Kliknite na tlačidlo  . SAVE

Kliknite na  a postupujte podľa inštrukcií.CALIBRATE

Glukomer GlucoMen Day METER automaticky nahrá vašu 

glykémiu pomocou Bluetooth do aplikácie GlucoMen Day 

Glykémia bude nahratá po vykonaní merania a odstránenia 

testovacieho prúžku z glukomera GlucoMan Day METER. 

Prosím potvrdťe nameranú hodnotu v App klinkutím na  CONFIRM

Vloženie a čítanie kalibrácie 

         V Aplikácií 

 

Zmerajte si glykémiu z prsta pomocou glukomera GlucoMen Day METER, alebo pomocou akéhokoľvek glukomera. 

Home Alarms Devices Info Profile

CALIBRATE

Today at 12:30

Time to calibrate

Confirm value
Your calibration reading is 123 mg/dl.

CONFIRMCANCEL

New calibration SAVE

SAVENew calibration

New reading

70-250 mg/dl

Choose a calibration reading

Must be 70-250 mg/dl and within the last 5 minutes.

Choose a calibration reading

Must be 70-250 mg/dl and within the last 5 minutes.


